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Objetivo: analisar a inﬂuência do dispositivo antirrotacional no posicionamento do parafuso
deslizante  das hastes cefalomedulares usadas no tratamento das fraturas transtrocanteri-
anas.
Métodos:  estudo prospectivo de série de casos composta por 58 pacientes com diagnóstico
de  fraturas transtrocanterianas instáveis submetidos à osteossíntese com haste cefalome-
dular  dotada de dispositivo antirrotacional. A casuística foi avaliada quanto a sexo, idade e
classiﬁcac¸ão  da fratura. Os parâmetros radiográﬁcos avaliados no pós-operatório imediato
foram:  ângulo de reduc¸ão,  limites anatômicos, distância “ponta-ápice” (TAD), deslocamen-
to  do parafuso deslizante em relac¸ão  ao eixo central do colo femoral e posicionamento do
dispositivo  antirrotacional.
Resultados:  houve preponderância do sexo feminino, com maioria na oitava e nona décadas
de  vida. Foram classiﬁcados como Tronzo III 33 pacientes (56,9%), seis como Tronzo IV (10,4%)
e  19 como Tronzo V (19,8%). O ângulo de reduc¸ão  médio no sexo feminino foi 130,5◦ e 129,4◦
no masculino. O diâmetro médio do colo e da cabec¸a  variou com signiﬁcância estatística
entre  homens e mulheres. O TAD médio foi de 19,7 mm no sexo feminino e 21,6 mm no
masculino.  Em 10 pacientes (17,85%) o TAD foi superior a 25 mm. Em 19 pacientes (33,9%) a
colocac¸ão  do parafuso deslizante poderia ocorrer no eixo central do colo. O deslocamento
médio  do implante para não violac¸ão  da cortical superior do colo foi de 4,06 mm do eixo
central.
Conclusão:  no implante estudado, dotado de dispositivo antirrotacional, o posicionamento
do  parafuso deslizante no eixo central do colo está condicionado a diâmetro mínimo de34  mm  do colo femoral.
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Analysis  of  using  antirotacional  device  on  cephalomedullary  nail





a  b  s  t  r  a  c  t
Objective: to analyze the inﬂuence of femoral neck diameter in the positioning of the sliding
screw in cefalomedulares nails for treatment of unstable transtrochanteric fractures.
Methods: prospectively throughout 2011, patients with unstable fractures transtrochan-
teric undergoing osteosynthesis with cephalomedullary nail using antirotacional device.
Were  evaluated for sex, age and fracture classiﬁcation according to Tronzo. Through digital
radiographs were measured angle reduction, tip apex distance (TAD), stem diameter and
measures between the positioning of the screws and the limits of the cervix.
Results:  of 58 patients, 42 (72.4%) were female and 16 (27.6%) were male. Thirty threepatients
were classiﬁed as Tronzo III (56.9%), 6 patients as Tronzo IV (10.4%) and 19 V as Tronzo (19.8%).
The majority had between the eighth and ninth decade of life. The average reduction in
the angle of females was 130.05◦ and 129.4◦ for males. The TAD average was  19.7 mm for
females and 21.6 for males. The average diameter of the neck and head vary with statistical
signiﬁcance between men and women. In 19 patients the placement of the sliding bolt can
be optimally. If the ideal positioning was not possible, the mean displacement for non-
infringement of higher cortical neck was 4.06 mm.
Conclusion:  the optimal placement would not be possible for the majority of the population,
for the average diameter of the neck of the sample.
© 2013 Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Published by Elsevier EditoraIntroduc¸ão
As fraturas transtrocanterianas correspondem às fraturas
extracapsulares do fêmur proximal compreendidas entre
os  trocânteres maior e menor.1,2 Das 250.000 fraturas do
fêmur  proximal que anualmente ocorrem nos EUA, 25% são
transtrocanterianas.3,4 Anualmente, um em cada 1.000 habi-
tantes  nos países desenvolvidos é acometido. Estima-se que
em  2050 a incidência será três vezes maior3,5 e que o custo
anual  do tratamento de US$ 8 bilhões seja dobrado.3,6 Assim,
são  consideradas um dos principais problemas de saúde
pública do mundo.1,2
São as fraturas mais frequentemente operadas, com a
maior  taxa de mortalidade associada (12-41% nos primeiros
seis  meses),7 e 90%, decorrentes de trauma de baixa energia,
ocorrem  em pacientes acima de 65 anos.8
O tratamento é eminentemente cirúrgico. É não operatório
apenas excepcionalmente nos pacientes com comorbidades
que  contraindiquem a anestesia, a cirurgia ou ambas.1,8,9
É fundamental a determinac¸ão  da estabilidade da fratura para
adequada  escolha do método empregado. São consideradas
instáveis as fraturas que acometem a cortical póstero-medial
e  apresentam trac¸o  reverso ou extensão subtrocanteriana.1,8
Recentemente foi reconhecida a importância chave da cortical
lateral  na estabilidade regional.10–13
Nas fraturas estáveis, o implante de escolha é o parafuso
deslizante do quadril (DHS), porém, por causa das vanta-
gens  biomecânicas decorrentes da localizac¸ão  intramedular,
os  implantes cefalomedulares têm sido preconizados para o
1,14–17tratamento das fraturas instáveis.
Tanto para o DHS quanto para as hastes cefalomedula-
res, a colocac¸ão  do parafuso deslizante em posic¸ão  correta
é  crucial para o sucesso da osteossíntese. O método deLtda. 
Baumgartner corresponde ao parâmetro de bom posiciona-
mento  mais aceito atualmente.1 Particularidades anatômicas
de  determinadas populac¸ões,  além de fatores relacionados à
experiência do cirurgião, foram relacionados a uma  colocac¸ão
nem  sempre considerada “ideal” desses implantes.18–20
Na evoluc¸ão  das hastes cefalomedulares, houve o desen-
volvimento do dispositivo antirrotacional com objetivo de
conferir  estabilidade adicional ao sistema, tanto no momento
de  sua implantac¸ão  quanto na manutenc¸ão  da reduc¸ão  até a
consolidac¸ão.  Todavia, a presenc¸a  do dispositivo antirrotacio-
nal  está relacionada a complicac¸ões  precoces decorrentes de
seu  posicionamento e tardias, a exemplo do “efeito Z”.1,21
O presente estudo se propôs a analisar a inﬂuência
do emprego do dispositivo antirrotacional nas hastes cefa-
lomedulares usadas em nossa instituic¸ão  em relac¸ão  ao
deslocamento médio do parafuso deslizante quanto ao posi-
cionamento  ao longo do eixo central do colo femoral. Além
disso,  veriﬁcar a porcentagem de pacientes cuja distância
ponta-ápice foi além da recomendada e a relac¸ão  do tamanho
mínimo  do colo femoral para o posicionamento do implante.
Material  e  método
O estudo foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa do Hos-
pital  do Servidor Público Estadual de São Paulo (HSPE), com
recebimento de parecer favorável. Todos os pacientes foram
informados  e assinaram o termo de consentimento para sua
participac¸ão.
De  janeiro a dezembro de 2011 foi analisada de forma
Este é um artigo Open Access sob a licença de CC BY-NC-NDprospectiva uma  série de casos composta por 58 pacientes
com  diagnóstico radiográﬁco pré-operatório de fratura trans-
trocanteriana instável que deram entrada no pronto socorro
do  HSPE. A casuística foi avaliada quanto a sexo, idade e
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aFigura 1 – Classiﬁcac¸ão de Tronzo.
lassiﬁcac¸ão  da fratura. Foram consideradas instáveis, de
cordo  com a classiﬁcac¸ão  de Tronzo,13 as fraturas tipo III, III
ariante,  IV e V (ﬁg. 1).
A  osteossíntese empregou princípio de estabilidade rela-
iva,  com o tutor cefalomedular usado em nossa instituic¸ão.
 técnica cirúrgica adotada foi comum a todos os pacien-
es  e constituiu-se da reduc¸ão  indireta da fratura em mesa
rtopédica e osteossíntese a foco fechado com auxílio da ﬂu-
roscopia.
Foram  usadas hastes com diâmetro de 10 ou 12 mm distais,
◦iâmetro único proximal de 17 mm,  ângulo mediolateral de 6
 ângulo cervicodiaﬁsário de 130◦ entre os parafusos do colo e
 eixo da haste intramedular. A escolha do implante foi feita
pós  o planejamento pré-operatório, de acordo com o ângulo
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cervicodiaﬁsário da extremidade proximal do fêmur contra-
lateral  e o diâmetro da região medular diaﬁsária. Todos os
pacientes  receberam proﬁlaxia antitrombótica e antibiótica.
Foram  excluídos dois casos pela decisão intraoperatória
do não emprego do dispositivo antirrotacional. Esses pacien-
tes  foram considerados apenas na avaliac¸ão  de sexo, idade e
classiﬁcac¸ão  de Tronzo.
No  pós-operatório imediato foram feitas radiograﬁas sim-
ples  digitais, da bacia e do quadril homolateral à osteossíntese,
na  incidência ântero-posterior (AP) e de perﬁl (P), conforme
padronizac¸ão  proposta por Polesello et al.22 Para a incidên-
cia  AP o paciente foi posicionado em decúbito dorsal com
os  membros  inferiores em rotac¸ão  interna de 15◦ a 20◦ e
feixe  de raios-X dirigido na linha mediana, logo acima da
sínﬁse  púbica. Na incidência em perﬁl de Arcelin, o paci-
ente  foi posicionado em decúbito dorsal com ﬂexão de 90◦ do
quadril  contralateral, com a ampola de raios-X angulada 45◦
cranialmente no plano horizontal, em direc¸ão  à raiz da coxa
acometida  (ﬁg. 2).
Por  meio do sistema de arquivamento e transmissão de
imagens  digitais Impax® (versão 6.3.1.7501, da AGFA Health
Care  NV) foram feitas digitalmente na posic¸ão  AP as medidas
em  milímetros do diâmetro da cabec¸a  femoral em seu maior
eixo,  do diâmetro do colo em sua menor espessura (AB), do
ângulo  de reduc¸ão,  da distância entre o centro do parafuso
deslizante e a margem superior do dispositivo antirrotacio-
nal  (ZX) e da distância do centro do parafuso deslizante para
margem  inferior do colo (XB). O eixo central do colo foi deter-
minado  pelo ponto médio da menor espessura do colo femoral
(AB).
A  distância da ponta do parafuso ao ápice da cabec¸a  femo-
ral  foi avaliada nas incidências AP e P (Tip Apex Distance TAD),
de  acordo com o método proposto por Baumgartner e Solbert.
A  ﬁgura 3 representa de forma esquemática os pontos de refe-
rência  usados para essas medidas e a ﬁgura 4 demonstra o uso
de  ferramentas digitais do programa  Impax® para obtenc¸ão
das  medidas citadas.
O  valor de ZX (15 mm)  é constante e fornecido pelo fabri-
cante.  Conﬁrmamos tal informac¸ão  em amostra de implante
com  uso de paquímetro universal (ﬁg. 5). Para garantir a conﬁ-
abilidade  dos dados obtidos, aplicamos como fator de correc¸ão
individual  para cada mensurac¸ão  feita a relac¸ão  da medida de
 para as radiograﬁas AP e P.






Figura 3 – Pontos de referência para as medidas propostas.
AB:  diâmetro do colo do fêmur em sua menor espessura.
AB’:  raio do colo do fêmur. X: eixo do parafuso deslizante.
Z:  reta tangenciando a borda superior do dispositivo
antirrotacional. ZX: distância do eixo do parafuso à borda
superior  do dispositivo antirrotacional.





Figura 4 – Uso do Impax® para a tomada das medidas. A) Radiog
e  da cabec¸a. C) Ângulo de reduc¸ão. D) TAD no AP. E) TAD no PF. FZX tomada na radiograﬁa digital com o valor fornecido pelo
fabricante.
Considerando como ideal o posicionamento do parafuso
deslizante no eixo central do colo, examinamos a viabilidade
desse  em nossa amostra com a análise do diâmetro de
colo  mínimo necessário e sua relac¸ão  com o tamanho de
ZX.  Atribuímos a distância mínima de 2 mm de cada mar-
gem  óssea e determinamos a equac¸ão:  AB = (ZX + 2)
F
C
raﬁa AP de bacia conforme descrito. B) Diâmetro do colo
) Distância ZX.
r e v b r a s o r t o p . 2 0 1 4;4 9(1):17–24  21
Tabela 1 – Distribuic¸ão etária conforme o sexo
Sexo Média Mediana Desvio-padrão Mínimo Máximo P
Idade
F 81,83 84,00 10,23 48,00 97,00 0,0743
M 77,07 77,00 6,23 68,00 90,00
Tabela 2 – Associac¸ão entre sexo e classiﬁcac¸ão de Tronzo (p = 0,7744)
TRONZO Sexo Total
F M
N % N % N %
III 24 57,1% 9 56,3% 33 56,9%
IV 5 11,9% 1 6,3% 6 10,3%
V 13 31,0% 6 37,5% 19 32,8%
Total 42 100,0% 16 100,0% 58 100,0%
Tabela 3 – Parâmetros intraoperatórios relacionados à reduc¸ão e ao posicionamento do implante
Sexo Média Mediana Desvio-padrão Mínimo Máximo P-valor
Ângulo de reduc¸ão (AP)
F  130,05 132,00 10,42 108,00 158,00 0,8755
M 129,40 131,00 9,81 108,00 144,00
TAD
F 19,70 20,10 6,82 1,90 38,50 0,2401
M 21,67 21,90 6,82 2,40 30,00
Tabela 4 – Diâmetro da cabec¸a e do colo femorais obtidos de acordo com o sexo
Sexo Média Mediana Desvio-padrão Mínimo Máximo P-valor
Cabec¸a (AP)
F  49,41 50,00 3,04 43,80 55,10 0,0084
M 53,05 54,40 4,45 43,60 58,80
Colo (AB)
F  34,69 34,30 2,99 28,90 41,80 0,0086




















dF  16,75 16,80 1,
M 15,42 15,50 1,
. Como o valor de ZX corresponde a 15 mm,  o tama-
ho mínimo do colo femoral para tal posicionamento é de
4  mm.  Foi calculado qual o percentual da amostra em que
 posicionamento aqui considerado como ideal poderia ser
btido.
Foi  mensurado o distanciamento médio do parafuso des-
izante  do eixo central do colo em situac¸ões  em que o
osicionamento ideal não possa ser alcanc¸ado.
As análises das variáveis quantitativas foram avaliadas
statisticamente em relac¸ão  a média, mediana, desvio-
adrão, mínimo e máximo. Na comparac¸ão  entre os sexos
oi  usado o teste não paramétrico de Wilcoxon. As variá-
eis  qualitativas foram avaliadas quanto a sua distribuic¸ão
e  frequência absoluta e relativa e suas associac¸ões  foram
estadas  pelo teste qui-quadrado de Pearson ou pelo teste
xato  de Fisher, quando a aproximac¸ão  do primeiro não foi
dequada.  O nível de signiﬁcância aplicado nos testes




Dos 58 pacientes da série, 42 (72,4%) eram do sexo feminino e
16 (27,6%) do masculino. Na análise da distribuic¸ão  das idades,
temos  que a maioria dos pacientes do estudo apresentava-
se  entre a oitava e a nona décadas de vida e que não houve
diferenc¸a  estatisticamente signiﬁcativa na comparac¸ão  entre
os  sexos (tabela 1).
Quanto  à classiﬁcac¸ão  da fratura, 33 pacientes foram agru-
pados  como Tronzo III (56,9%), seis como Tronzo IV (10,4%) e
19 como Tronzo V (19,8%), de acordo com a tabela 2. A aná-
lise  de associac¸ão  entre a classiﬁcac¸ão  de Tronzo e o sexo não
mostrou  diferenc¸a  estatisticamente signiﬁcativa.
Por meio das radiograﬁas-padrão obtivemos os dados refe-
rentes  ao ângulo de reduc¸ão  alcanc¸ado  no intraoperatório e
ao  posicionamento do implante e que não mostraram signiﬁ-
cância  estatística quando comparamos sexo, de acordo com a
tabela  3.
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Tabela 5 – Planilha com valores obtidos após a aplicac¸ão de fator de correc¸ão individual da mensurac¸ão
n◦ idade sexo AB  reduc¸ão  AB’ Z X fator de correc¸ão  TAD Tronzo colo
1 85 F 42 139 20,9 22 1,466666667 17,9 V 28,5
2 78 F 33 121 16,5 20,5 1,366666667 20,1 III 24,07
3 74 F 31 147 15,3 20,6 1,373333333 13,3 III 22,28
4 48 F 35 158 17,5 17,1 1,14 12,6 III 30,61
5 89 F 36 141 18 15,8 1,053333333 20,2 III 34,08
6 97 F 35 140 17,7 15,3 1,02 18,6 III 34,7
7 70 F 33 141 16,6 17,2 1,146666667 20,3 V 23,09
8 77 M 43 142 21,6 15,2 1,013333333 19,7 V 42,53
9 79 F 35 136 17,7 16,1 1,073333333 19,7 V 31,21
10 89 F 33 131 16,7 15,4 1,026666667 18,6 V 32,53
11 78 M 35 144 17,3 12,8 0,853333333 16,2 V 40,54
12 94 F 34 117 16,8 17,5 1,166666667 12,2 III 28,71
13 92 F 40 115 20 16 1,066666667 11 III 37,5
14 90 M 40 131 19,8 16,5 1,1 24,8 V 35,9
15 80 F 41 135 20,5 18 1,2 23 V 34,16
16 85 F 36 115 17,9 20,8 1,386666667 22,5 III 25,74
17 92 F 37 136 18,6 17,5 1,166666667 17,6 IV 31,81
18 79 F 37 140 18,7 16,7 1,113333333 22 IV 33,59
19 92 F 32 108 15,8 16,8 1,12 22 III 28,12
20 74 F 35 125 17,5 18 1,2 26 V 29,16
21 93 F 39 133 19,4 11,9 0,793333333 21 III 27,54
22 87 F 30 125 15,1 15,3 1,02 29,1 III 30
23 73 F 30 110 15,2 0 28,3 IV excluído
24 63 F 29 122 14,5 17,8 1,186666667 15,4 III 24,35
25 69 M 41 123 20,7 17 1,133333333 26,3 IV 36,52
26 79 M 42 119 20,8 15,1 1,006666667 30 III 41,32
27 80 F 39 143 19,3 15,4 1,026666667 20,1 III 37,59
28 86 F 34 130 17,2 17,4 1,16 25,3 IV 29,65
29 75 M 38 127 19 15,5 1,033333333 24,7 III 36,67
30 90 F 38 126 18,8 17,4 1,16 29,3 III 32,41
31 64 F 33 132 16,3 13,9 0,926666667 16,3 III 34,74
32 92 F 37 119 18,3 17,2 1,146666667 29 III 31,83
33 84 F 33 139 16,7 16 1,066666667 15,3 III 31,31
34 91 F 31 113 15,3 16,3 1,086666667 19,5 III 28,06
35 77 F 30 135 14,8 15 1 14,1 V 29,6
36 87 F 33 121 16,5 15,5 1,033333333 17 III 31,93
37 77 M 38 120 19,2 17 1,133333333 20,1 V 33,79
38 86 F 36 122 17,8 15,2 1,013333333 23,2 V 35,03
39 66 F 33 137 16,5 14,9 0,993333333 30 IV 33,12
40 72 M 37 128 18,6 11,6 0,773333333 21,9 III 47,97
41 76 M 39 134 19,5 17,7 1,18 2,4 III 33,05
42 74 F 34 135 16,9 16,5 1,1 24,6 V 30,72
43 70 M 39 134 19,7 14,7 0,98 28,4 III 40,1
44 95 F 34 123 17,2 17,5 1,166666667 1,9 V 29,4
45 90 F 34 127 16,9 16,8 1,12 16,9 III 30,08
46 81 F 33 116 16,7 16,9 1,126666667 23,2 III 29,64
47 68 M 35 134 17,7 14,6 0,973333333 21 III 36,26
48 73 F 37 125 18,7 16,9 1,126666667 13 V 33,19
49 82 M 31 132 15,7 15,8 1,053333333 17,5 V 28,71
50 78 F 33 133 16,5 16,1 1,073333333 38,5 V 30,74
51 90 M 35 124 17,4 0 20,1 III excluído
52 75 M 27 108 13,4 17,1 1,14 28,9 V 23,42
53 85 F 32 132 16 15,3 1,02 20,3 III 31,37
54 87 M 35 123 17,7 16,1 1,073333333 18,6 III 32,88
55 84 F 37 125 18,4 16,8 1,12 24 III 32,76
56 72 F 37 136 18,7 15,8 1,053333333 20 III 35,5
1
157 81 M 38 142 19 
58 80 F 34 138 16,8 
Em relac¸ão  ao TAD, observamos que em 46 casos (82,15%)
os  valores encontrados foram menores do que 25 mm,  dessa
forma  considerado como ideal.
A comparac¸ão  dos valores da medida do diâmetro do colo
e  da cabec¸a  dos pacientes selecionados mostrou diferenc¸as4,6 0,973333333 24,5 III 39,04
7,8 1,186666667 32 V 28,23
estatisticamente signiﬁcativas entre os sexos. Da mesma
forma  a medida de Z X (tabela 4).
Aplicando-se o fator de correc¸ão  individual de cada medida
obtivemos os valores tidos como reais, demonstrados na
tabela  5.
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Tabela 6 – Porcentagem de pacientes em que a colocac¸ão
do  sistema poderia ser ideal
Ideal possível? N◦ % % dos válidos
Não 37 63,8 66,1
Sim 19 32,8 33,9





































Considerando o diâmetro corrigido do colo femoral, temos
ue  a colocac¸ão  ideal seria possível em 19 pacientes com IC
95%)  = 21,8%; 47,8% (tabela 6).
Para os casos em que o posicionamento do parafuso desli-
ante  não poderia ser ideal, o valor do distanciamento inferior
XB)  encontrado em relac¸ão  ao eixo central foi em média de
,06  (tabela 7).
iscussão
 tratamento das fraturas transtrocanterianas instáveis com
so de hastes cefalomedulares apresenta vantagens biome-
ânicas  decorrentes de sua localizac¸ão  intramedular, como a
educ¸ão  do momento ﬂexor, do melhor controle rotacional, do
ncurtamento e do colapso em varo.1,14–17 Embora controver-
os, há relatos da superioridade das hastes cefalomedulares
rente ao DHS em relac¸ão  ao retorno precoce à deambulac¸ão,
o  tempo cirúrgico reduzido e à menor perda sanguínea.1,8,19
ssim, em nossa instituic¸ão  usamos as hastes cefalomedula-
es  no tratamento das fraturas instáveis.1
Em relac¸ão  aos achados epidemiológicos encontrados no
resente  estudo, a literatura é vasta quanto ao predomínio do
exo feminino e da idade próxima aos 80 anos em outras séries
elatadas,1,9,18,21,23 o que reﬂete a queda na densidade mineral
ssea. Não encontramos diferenc¸a  estatisticamente signiﬁ-
ativa  quando comparamos idade dos pacientes dos sexos
asculino  e feminino.
Embora  o padrão de fratura com obliquidade reversa
Tronzo V ou AO 31 A3) já tenha sido relatado como o mais
requente em séries de casos de fraturas instáveis,9,24 a maior
arte  dos estudos descreve como mais prevalentes os tipos
lassiﬁcados como Tronzo III ou IV (ou AO 31 A2),1,18,25,26 o
ue  concorda com resultados encontrados. Ao compararmos
s  sexos masculino e feminino, não encontramos diferenc¸as
statisticamente signiﬁcativas em relac¸ão  ao tipo de fratura
uanto  à classiﬁcac¸ão  de Tronzo.
Segundo Werner-Tutschku et al.,27 o principal preditor
a  ocorrência do cut out é a reduc¸ão  inicial insatisfatória,
rincipalmente em varo, além de favorecer a marcha em Tren-
elenburg.  Encontramos valor médio de 130,5◦ para os homens
com  desvio-padrão de 10,42) e de 129,40◦ (9,81) para as mulhe-
es  e essa avaliac¸ão  não foi estatisticamente signiﬁcativa.
Tabela 7 – Deslocamento do sistema em relac¸ão ao eixo central
Média Desvio-padrão IC (95%) 
Lim. inf. Lim. sup.
Colo corrigido 4,06 2,95 3,07 5,04  4;4 9(1):17–24  23
Esses achados são semelhantes aos encontrados em outro
estudo  com fraturas transtrocanterianas instáveis.1
Houve diferenc¸a  estatisticamente signiﬁcativa ao se com-
pararem  os sexos masculino e feminino nas medidas
relacionadas ao diâmetro da cabec¸a  e do colo. Wang et al.,28
ao comparar a estrutura óssea do colo em indivíduos jovens
e  idosos de origem chinesa e branca, demonstraram que o
sexo  masculino apresenta maior diâmetro do colo, que esse
valor  tende a ser maior com a idade e que é mais elevado
em  populac¸ões  de origem branca. De acordo com Pu et al.,18
como a altura da populac¸ão  chinesa é menor do que a da euro-
peia,  o comprimento do fêmur proximal e o diâmetro do colo
femoral  também são menores, o que ocasiona o posiciona-
mento inapropriado da lâmina espiral da haste cefalomedular
usada no estudo ou a redundância da extremidade proximal
da  haste. No emprego da haste cefalomedular usada em nosso
servic¸o,  o diâmetro mínimo para a colocac¸ão  ideal é de 34 mm,
o  que corresponde ao dobro de Z X e leva em considerac¸ão
uma  espessura de cortical (superior e inferior) de 4 mm.  Em
nossa  série, em apenas 19 pacientes (32,8%) poderíamos fazer
a  colocac¸ão  do parafuso deslizante considerada como ideal
na  nossa metodologia. Extrapolando o intervalo de conﬁanc¸a
para  a populac¸ão  brasileira, teríamos que em 95% das vezes
somente  em 21,8% a 47,8% dos pacientes o implante poderia
ser  colocado de forma ideal, ou seja, com o centro do parafuso
deslizante ao longo do eixo central do colo.
Segundo Baumgaertner et al.,15 a colocac¸ão  correta do
implante ocorre quando a distância entre a ponta do para-
fuso  deslizante e o centro da cabec¸a  do fêmur não excede
25  mm após a soma dos valores na incidência em anteropos-
terior  e no perﬁl (índice ponta-ápice ou TAD < 25 mm),  o que
facilita  a telescopagem do sistema dinâmico do implante e
reduz  o risco de cut out.9 Embora descrito para osteossíntese
com DHS, pode ser usado para avaliac¸ão  do posicionamento
adequado das hastes cefalomedulares.1Porém, nas hastes
com  dois parafusos de ﬁxac¸ão  proximal encontra-se diﬁcul-
dade  do posicionamento do parafuso deslizante no centro
da  cabec¸a  femoral na incidência anteroposterior. Assim, há
maior  tendência ao posicionamento do parafuso deslizante
em  localizac¸ão  mais inferior na imagem radiográﬁca na inci-
dência  anteroposterior, sobretudo em pacientes com colo e
cabec¸a femoral curtos.21 O posicionamento dos parafusos na
posic¸ão  de perﬁl não sofre inﬂuência, visto serem paralelos. Na
osteossíntese com a haste cefalomedular usada, temos que o
deslocamento necessário para a introduc¸ão  do prego antirro-
tacional  sem violac¸ão  da cortical superior do colo, ou seja, o
quanto  o sistema foi deslocado para inferior em milímetros a
partir do eixo do colo femoral, em média foi de 4,6 mm.  Para
calcular  o deslocamento necessário do parafuso deslizante do
eixo central do colo em situac¸ões  em que ele não é possível,
usamos a seguinte fórmula: deslocamento necessário = 34 mm
– tamanho de colo (AB).
Mediana Q25 Q75 Mínimo Máximo
3,91 1,59 5,29 0,21 11,72
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Conclusão
Para o diâmetro médio do colo da amostra, o posicionamento
no eixo central do colo não seria possível para a maioria da
populac¸ão.
Para  o implante analisado, o tamanho mínimo do colo que
permite  o posicionamento no eixo central é de 34 mm.
Nas situac¸ões  em que o posicionamento no eixo central não
é  possível, decorrentes do tamanho mínimo do colo, o deslo-
camento  inferior necessário pode ser calculado pela fórmula:
deslocamento necessário = 34 – tamanho do colo (AB).
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